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Auto-start

1| Tekan tombol [aosan ) pada display.

12 | Lalu ikuti instruksi berikut. Pastikan inkubator dalam keadaan terisi air
dan HEPA-filter serta prefilter sudah
terinstall.

auto-start - instruction |'
. Gpan doarunt buzzar sounds (38) Glass door dibuka selama 30 detik hingga
3 Fil wete f neceasary alarm berbunyi, lalu tutup kembali.
. Close door
I Duration: max. 10 hours
13 | Jika auto-start telah dimulai, display akan | Estimasi waktu untuk auto-start adalah 10

menampilkan informasi berikut:

jam.
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auto-start - status |'
Starttime:  11:45

Temperature: 36.9 °C
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Esok harinya, jika auto-start sudah selesai,
inkubator telah siap digunakan kembali.

Pastikan display menampilkan suhu 37°C
dan 5% CO,.
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L Metode Dekontaminasi

No.
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Prosedur Kerja

Perhatian

Persiapan Desinfeksi

Pindahkan semua sampel dari inkubator,

pastikan inkubator kosong.

2 |Siapkan  wadah  penampungan  air
kemudian buang semua air dalam tempat )
penampungan dengan membuka katup "\
pembuangan, hingga air habis. :

3 | Tutup kembali katup pembuangan air. Harap berhati-hati agar tidak banjir.

Desinfeksi

4 | Lepaskan HEPA-filter, prefilter, tray dan | Jumlah tray: 3
besi penyangga dari inkubator. Jumlah besi penyangga : 6

5 | Bersihkan seluruh isi dalam inkubator, tray, | HEPA-filter dan prefilter dimasukkan ke
serta besi penyangga dengan alkohol 70%. | BSC untuk di UV.

6 | Pasang seluruh tray dan penyangga besi ke | Pastikan tray dan penyangga besi telah

dalam inkubator.

kering sebelum masuk ke inkubator.
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Steri-run Decontamination

Tekan tombol pada display.

Lalu ikuti instruksi berikut.

steri-run - instruction |.
1. Press <Start>

2. Open door until buzzer sounds (30s)

3. Prepare device according to operating
instructions (e.g. samples, HEPA filter, ..)

4. Drain water out of water tank

5. Close door

Duration: approx. 12 hours

Pastikan inkubator dalam keadaan kering
dan seluruh sampel serta HEPA-filter tidak
berada dalam inkubator.

Glass door dibuka selama 30 detik hingga
alarm berbunyi, lalu tutup kembali.

Jika steri-run  decontamination telah
dimulai, display akan menampilkan
informasi berikut:

Estimasi waktu untuk
decontamination adalah 12 jam.

steri-run
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Esok harinya, jika steri-run sudah selesai,
display akan menampilkan informasi
berikut. Ikuti instruksinya.

steri-run - end |.
1. Open door
2. Refill water

3. Install HEPA filter
4. Close door

.l 5. If required, run auto-start routine

Tambahkan aquades ke tempat
penampungan air hingga batas “MAX" level
indikator air (+ 3 Liter).

Disinfeksi HEPA-filter dan prefilter dengan
alkohol 70%, lalu keringkan dengan tissue
sebelum diinstall ke dalam inkubator.
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