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Note:
· Selalu semprotkan alkohol pada sarung tangan saat akan masuk ke dalam BSC.
· Selalu semprotkan alkohol pada alat yang akan masuk ke dalam BSC.
· Saat membuka medium / reagen pastikan tutup botol tidak terbuka lebar dan tidak terjatuh.
· Pastikan pipet tips selalu steril (tidak menempel / tersenggol pada botol).
· Pembuangan sisa bahan (waste) usahakan dilakukan di akhir/ saat tidak ada sel kultur untuk mengurangi kontaminasi.
· Selalu semprotkan alkohol pada flask saat masuk dan keluar dari inkubator.
· Selalu lapisi parafilm pada tutup botol medium dan reagen sebelum keluar dari BSC.
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L Memasuki Laboratorium

No. Prosedur Kerja Perhatian
1 | Letakkan tas dan jaket dalam loker Pastikan loker selalu terkunci
penyimpanannya
2 | Lepaskan sepatu dan ganti dengan Pastikan sandal lab hanya digunakan di dalam
sandal lab saat akan memasuki lab ruang lab
3 | Cucilah tangan sebelum mulai bekerja | Pastikan Anda mencuci tangan dengan sabun
4 | Kenakan jas lab, masker, dan sarung | Pastikan Anda selalu memakai jas lab, sarung

tangan

tangan, dan masker selama bekerja. Segera
ganti sarung tangan jika terjadi kerusakan





image2.png
II. Sterilisasi Sebelum Penelitian

No.

Prosedur Kerja

Perhatian

1

Nyalakan UV ruangan dan UV BSC
selama 45 menit

- Pastikan plastik penutup mikroskop sudah
terbuka saat akan di-UV

- Pastikan BSC dalam kondisi kosong

- Segera keluar dari ruangan saat akan
menyalakan UV

- Pastikan ruangan terkunci saat UV menyala

2 | Nyalakan BSC - Pastikan sash terbuka hingga garis tanda
(BSC akan berbunyi jika sash tidak terbuka
sempurna)

- Nyalakan lampu BSC
3 | Sterilisasi area working bench, - Setelah disemprot alkohol, jangan lupa

mikroskop, dan BSC dengan alkohol
70%

untuk membersihkan sisa alkohol dengan
tissue
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IIL Sterilisasi Setelah Penelitian

No. Prosedur Kerja

Perhatian

1 | Sterilisasi area working bench,
mikroskop, dan BSC dengan alkohol
70%

- Setelah disemprot alkohol, jangan lupa
untuk membersihkan sisa alkohol dengan
tissue

2 | Matikan BSC

- Matikan lampu BSC

- Pastikan sash tertutup hingga garis tanda
(BSC akan berbunyi jika sash tidak tertutup
sempurna)

3 | Nyalakan UV ruangan dan UV BSC
selama 45 menit

- Pastikan plastik penutup mikroskop sudah
terbuka saat akan di-UV

- Pastikan BSC dalam kondisi kosong

- Segera keluar dari ruangan saat akan
menyalakan UV

- Pastikan ruangan
menyala

terkunci saat UV
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